第5章 [bookmark: _Toc4313]技术参数及要求
数量：眼部超声雾化治疗仪8台

1.额定电压和频率：AC100—240V    50/60HZ
2.输入功率：80VA
3.超声振荡频率：1.7MHz±10%
4.最大雾化率＞2ml/min
5.工作噪音：≤50dB
6.雾化量大小无级调节，旋钮式可调，具备无水保护功能
7.物理中位直径：2.2um   直径小于5um的物理百分比＞65%
8.正常工作条件：5℃-40℃：相对湿度≤85%RH
9.大气压力：86Kpa—106Kpa
10.Y型三通医用雾化罩，双管路受热，眼部给药均匀。
11. 雾化器及雾化罩具有国家正规注册证


